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1.3.2.2 Kanalmontage (für Fühler testo 6602 / 6603) 

 

1 Wand-/Kanalhalterung (Best.-Nr. 0554 6651) (6) an Kanalwand (8) 
halten und Bohrlöcher für Wand-/Kanalhalterung und Sondenrohr 
markieren. 

2 Zum Durchführen des Sondenrohrs Loch ( 12,5 mm) in Kanalwand 
bohren. 

3 Wand-/Kanalhalterung (6) mit Schrauben (5) an der Kanalwand 
befestigen. 

4 Sondenrohr (9) mit Filter (10) durch das Mittelloch des Haltewinkels 
schieben. 
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